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Bom dia,
Pregoeiro(a)!

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022 - PROCESSO Nº 5361/2022

Solicitação de esclarecimento:
No descri�vo do item 11 "AUTOCLAVE", é relacionado que o equipamento deve ser adequado para sistema MONOFÁSICO 220V.
Trata-se de equipamento com Potência de 20kW, com consumo elétrico médio de 10 kW/h, produzidas para uma tensão de 220 ou 380 V (trifásico).

Gostaríamos da jus�fica�va que consta na fase interna do processo licitatória para adequação dos equipamentos para uma tensão monofásico.

Atenciosamente.


